
Период опроса теплосчётчика ТЭМ-104 контроллером 
Вопрос: Можно ли Тэм-104 постоянно мониторить (раз в 1-2 секунды считывать 

оперативную память). Не скажется ли это на показаниях расхода? 
Ответ: В наших приборах цикл опроса всех датчиков занимает 4-5 секунды. Параметры 

температуры, расхода меняются довольно медленно, поэтому чем реже Вы будете опрашивать 
прибор, тем лучше. 


